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Anschlusse von oben gesehen: 
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• S) 0 100 D 
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Anschlusse auf Lotseile gesehen : 
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24 23 21 

• • • • 


19 17 15 13 



1) nach AnschluR 14 von A2 

16 von A1 
24 von A3... A5 

2) nach AnschluR 7 von A2 

8 von A1 
12 von A3...A5 

3) nach AnschluR 14 von ATI, A12 , A17 

4} nach AnschluR 7 von A11,A12,A17 

2 von A9, AlO, A13,A15,A16 

5) Seitenkennzeichnung ( z.B. Ausbruch ) 

^6)entfdlU bei Betrieb mil exlernem Wendelpotentiomtr. 

♦ 7) nach elektr. Prufvorschrift Anloten der Draht- 
brucke 
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dorgesleUte Schalterslellung -|- 



IlSeilenkennzeHHinufig , z.B Ausbruch 

2}im Ausliefcrzustond gebrucki 1X3/ X4; X16/ X 17 ) 

3)SlundC8 auf hochspannung 542 302.4. 

4|noch AnschliiO 14 von A 5 

5}nach AnschiuO 7 von A 5 

5)Bfiicke ensprechend Prufvorschrifl (X26/X29) 

7)gemessen mil Oszilograph (C1-70Au Spannung5leiler 1:101 

01 • • Instrument Ris20kn/V 

9)Messung mit Quodranleneleklfomeler 
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